
 

 

ООО ЦИТ  «Южный Парус» 
 

Региональный регистр медицинской техники 

 

Общие сведения  

Подсистема «Региональный регистр медицинской техники» является частью «Региональной системы 

управления здравоохранением».  

«Региональная система управления здравоохранением» представляет собой программный комплекс, 

реализованный на платформе «Парус 8». Система содержит набор специализированных подсистем, 

разработанных с учетом специфических особенностей медицинских учреждений и региональных 

органов управления здравоохранением. Реализованный в системе ресурсный подход позволяет 

обеспечивать управление кадровыми, финансовыми, материально-техническими и информационными 

ресурсами медицинских учреждений на уровне региона. 

Подсистема «Региональный регистр медицинской техники» разработана для сбора и анализа на 

региональном уровне данных по материально-техническому оснащению медицинских учреждений. 

Подсистема может работать как вместе с другими элементами системы, так и автономно.  

«Региональный регистр медицинской техники» интегрирован с «Федеральным регистром медицинской 

техники и оборудования» и позволяет производить проверку информации на уровне региона, что 

гарантирует достоверность и правильность сведений выгружаемых на федеральный уровень. 

 



 

 

Рисунок 1. Региональная система управления здравоохранением. Общая функциональная схема. 

 

Ключевые преимущества 

V Интеграция с «Федеральным регистром медицинских работников» в SOAP-формате с 

использованием ЭЦП; 

V Использование единой нормативно-справочной информации федерального уровня; 

V Просмотр и анализ сведений об оснащенности медицинской техникой учреждений с любым  

уровнем детализации: всего региона, муниципального образования, группы учреждений; 

V Контроль эффективной работы медицинского оборудования; 

V Просмотр журнала ошибок и предупреждений по каждой карточке медицинского 

оборудования. 

 

Функциональные возможности 

V Ведение регистра медицинской техники в разрезе различных параметров; 

V Просмотр сведений о медицинской технике, как по региону в целом, так и в разрезе 

муниципальных образований, группе учреждений; 

V Анализ данных по медицинской технике в разрезе различных количественных и качественных 

показателей и представление результатов в виде таблиц, диаграмм, графиков; 

V Обеспечение единства нормативно-справочной информации регионального и федерального 

информационного ресурса; 

V Установление соответствия номенклатуры медицинской техники с общероссийскими 

классификаторами (ОКП, ОКПД, ТНВЭД, ОКОФ); 

V Ведение групповых карт медицинских изделий; 

V Контроль достоверности и актуальности данных; 

V Возможность информировать медицинские учреждения об ошибках в заполнении данных 

регистра; 

V Формирование аналитических и статистических отчетных форм по различным показателям на 

основании имеющихся данных; 

V Формирование многомерных аналитических отчетов; 

V Использование данных регистра для управленческой деятельности; 

V Выгрузка данных на федеральный уровень посредством web-сервиса в SOAP-формате с 

использованием ЭЦП. 

 

Описание решения 

«Региональный регистр медицинской техники» разработан в соответствии с рекомендациями 

Министерства Здравоохранения РФ. Нормативно-справочная информация, формат выгрузки, а также 

состав полей полностью соответствуют «Федеральному регистру медицинской техники». 

Регистр дает возможность производить контроль, проверку и детальный анализ имеющегося 

оборудования , оперативно реагировать в случае необходимости ремонта, замены, либо обновления и 



 

 

приобретения новой техники и оборудования. Функции формирования отчетных форм позволяет 

использовать данные регистра для управленческой деятельности. 

Регистр поставляется с полностью заполненной в соответствии с федеральным форматом нормативно-

справочной информацией. 

 

˿͙ͨͫͦ͟ ͔͍ͪ͊͒ͦ͘͡  

˴͔͊ͪͭͦͭ͊͟ ͔͙ͣ͒ͼ͙͙ͤͫ͟ͻ ͙͔͙͚͒͘͡ 

 

Рисунок 2. Региональный регистр медицинской техники. Картотека медицинских изделий. 

Данный раздел является основным разделом системы. В нем производится регулярный учет 

медицинского оборудования всеми учреждениями региона.  

Структура раздела: 

1. ˴͊ͪͭͦ;͊͟ ˸͔͙͒ͼ͙͎ͤͫͦͦ͟ ͙͔͙͒͘͡Ύ 

В данном разделе регистрируются все карточки медицинской техники учреждения, отражаются 
основные показатели оборудования, производится выборка данных по различным параметрам, 
производится контроль заполнения данных. 

 

1.1 ˻͍ͫͤͦͤ·͔ ͍͔͔͙ͫ͒ͤΎ 

В данном блоке отражаются основные характеристики медицинского изделия. 

Структура полей блока: 

¶ Медицинское изделие (выбор из словаря),  

¶ Вид МИ,  

¶ Модель,  

¶ Серийный номер,  



 

 

¶ Установленный/назначенный ресурс,  

¶ Средняя длительность процедуры,  

¶ Является средством измерения (чекер),  

¶ Регистрационный номер средства измерения,  

¶ Класс точности средства измерения,  

¶ Диапазон измерений, 

¶ Единица измерения (выбор из словаря). 

 

1.2 ˾͔͎͙ͫͭͪ͊ͼ͙͔ͦͤͤͦ ͍͔͔͙͔ͯ͒ͦͫͭͦͪͤ  

В данном блоке отражается информация о регистрационном удостоверении оборудования. 

Структура полей блока: 

¶ Номер регистрационного удостоверения,  

¶ Дата регистрационного удостоверения,  

¶ Срок действия регистрационного удостоверения,  

¶ Номер приказа,  

¶ Наименование изделия по регистрационным документам,  

¶ Производитель (выбор из словаря),  

¶ Дата выпуска,  

¶ Срок эксплуатации,  

¶ Поставщик (выбор из словаря),  

¶ Декларант,  

¶ Адрес декларанта,  

¶ Страна декларанта (выбор из словаря),  

¶ Держатель регистрационного удостоверения,  

¶ Адрес держателя,  

¶ Страна держателя (выбор из словаря). 

 

1.3 ˣͯͻ͎͔͙͚͊ͭͪͫ͟͡ ͯ;͔ͭ  

В данном блоке отражаются данные бухгалтерского учета медицинского изделия. 

Структура полей блока: 

¶ Инвентарный номер,  

¶ форма владения (выбор из словаря),  

¶ регистрационный знак (для автомобилей),  

¶ дата приобретения,  

¶ стоимость приобретения,  

¶ цена производителя,  

¶ номер государственного контракта,  



 

 

¶ дата заключения контракта,  

¶ приобретено в рамках (выбор из словаря). 

 

2. ˿͔ͨͼ͙ͺ͙͊͟ͼ͙Ύ ͊ͪͭͦ͟;͙͟ ͔͙ͣ͒ͼ͙͎ͤͫͦͦ͟ ͙͔͙͒͘͡Ύ 

Данный раздел является спецификацией карточки медицинского изделия. В нем отражаются 
дополнительные характеристики и учетные данные по каждому изделию. 

 

2.1 ͔́ͻ͙ͤ;͔͔ͫͦ͟ ͫͦͫͭͦΎ͙͔ͤΦ ˻͋΅͙͔ ͍͔͔͙ͫ͒ͤΎ 

В  данном блоке отражаются общие сведения по техническому состоянию изделия. 

Структура полей блока: 

¶ Дата, 

¶ Требует ремонта (чекер), 

¶ Требует списания (чекер). 

 

2.2 ͔́ͻ͙ͤ;͔͔ͫͦ͟ ͫͦͫͭͦΎ͙͔ͤΦ ͔́ͻ͙͍͙͔ͦ͋ͫͯ͗͊ͤ͡ 

В данном блоке отражается информация по техническому обслуживанию изделия. 

Структура полей блока: 

¶ Дата, 

¶ Наличие договора на техническое обслуживание (чекер),  

¶ Название организации осуществляющей техническое обслуживание,  

¶ Наличие лицензии на проведение технического обслуживания (чекер),  

¶ Документ, подтверждающий прохождение технического обслуживания,  

¶ Наличие у медицинской организации лицензии на проведение технического 
обслуживания (чекер). 

 

2.3 ͔́ͻ͙ͤ;͔͔ͫͦ͟ ͫͦͫͭͦΎ͙͔ͤΦ ˽͚ͪͦͫͭͦ ͔͙ͣ͒ͼ͙͎ͤͫͦͦ͟ ͍͙ͦ͋ͦͪͯ͒ͦ͊ͤΎ 

В данном блоке отражается информация о простоях медицинского оборудования. 

Структура полей блока: 

¶ Дата начала простоя,  

¶ Причина простоя (выбор из словаря),  

¶ дата возобновления работы медицинского оборудования. 

 

2.4 ̏ͫͨͯ͊ͭ͊͟͡ͼ͙Ύ 

В данном блоке ведется журнал эксплуатации оборудования. 

Структура полей блока: 

¶ Год,  

¶ Месяц,  

¶ Общее кол-во применений за период,  



 

 

¶ Кол-во смен(в сутки), 

¶ Кол-во рабочих дней за период. 

 

2.5 ˽͙͔ͪͣͤΎ͔ͣ·͔ ͪ͊ͫͻͦ͒ͤ·͔ ͔͙ͣ͊ͭͪ͊͡· 

В данном блоке учитываются расходные материалы, используемые при эксплуатации изделия. 

Структура полей блока: 

¶ Дата,  

¶ Расходный материал (выбор из словаря),  

¶ Марка/модель, 

¶ Изготовитель,  

¶ Код страны (выбор из словаря). 

 

2.6 ˻͔ͨͪ͊ͼ͙͙ 

В данном блоке отражается информация об определенных операциях, проводимых с изделием. 

Структура полей блока: 

¶ Дата операции,  

¶ Операция (выбор из перечня), 

¶ Номер акта списания. 

 

2.7 ˻ͫͭ͊ͭͦ;ͤ͊Ύ ͙ͫͭͦͣͦͫͭΈ 

В данном блоке отражается информация об остаточной стоимости изделия. 

Структура полей блока: 

¶ Дата оценки,  

¶ Фактическая стоимость,  

¶ Остаточная стоимость,  

¶ Износ. 

 

2.8 ˿͍͔͔͙͒ͤΎ ͦ ͍͔͔ͨͦͪ͟ 

В данном блоке регистрируются сведения о проверке медицинского изделия. 

Структура полей блока: 

¶ Срок действия,  

¶ Свидетельство о поверке. 

 

2.9 ˬͯͪͤ͊͡ ͦ΄͙͋ͦ͟ ͙ ͨͪ ͔͔͔͙͚͒ͯͨͪ͗͒ͤ 

В Регистре медицинских работников предусмотрена функция проверки данных. Проверка 
производится по помеченным карточкам медицинских изделий.  

В «Журнале ошибок и предупреждений» отражаются ошибки, выявленные при проверке 
данных. 



 

 

Структура полей блока: 

¶ Тип сообщения, 

¶ Текст сообщения. 

В системе предусмотрены следующие типы ошибок: 

¶ Ошибка – В данных присутствует ошибка.  Данный статус является ограничением для 

отправки данных в «Федеральный регистр медицинской техники». 

В Регистре реализовано около 40 проверок заполнения данных. 

 

Рисунок 3. Региональный регистр медицинской техники. Журнал ошибок и предупреждений. 

 

2.10 ˮ ͙ͫͭͦͪΎ ͫͦͫͭͦΎ͙͚ͤ  

В данном блоке отражается история изменения состояния карточки медицинского изделия. 

Структура полей блока: 

¶ Дата состояния,  

¶ Тип состояния. 

В системе предусмотрены следующие статусы данных: 

¶ Редактирование – Данные добавлены или изменены, внесенные изменения еще не 

были выгружены на федеральный портал. 

¶ Выгружен – Данные в текущем виде выгружены в «Федеральный регистр медицинской 

техники», редактирование данных возможно.  



 

 

 

Рисунок 4. Региональный регистр медицинской техники. История состояний. 

ˤ·͎ͪͯ͊͘͟ ͍ ζ͔͔̅͒ͪ͊͡Έͤ·͚ ͔͎͙ͪͫͭͪ ͔͙ͣ͒ͼ͙͚ͤͫͦ͟ ͔ͭͻ͙͙ͤ͟η ͨ ͦ ͔ͭͻ͎͙͙ͤͦͦ͡ SOAP 

Выгрузка данных в «Федеральный регистр медицинской техники» реализована  по технологии SOAP в 

виде отдельного приложения.  При отправке на федеральный уровень данные подписываются ЭЦП.  

Данный сервис позволяет выгружать данные регистра медицинской техники на федеральный портал. 

Выгружаются на федеральный уровень только те карты медицинских изделий, которые прошли 

внутреннюю проверку «Регионального регистра медицинской техники» и не имеют ошибок. 

Приложение выгрузки данных на федеральный уровень может работать в двух режимах:  

¶ Консольный режим; 

¶ Оконный режим. 

˴ͦͤͫͦ͡Έͤ·͚ ͔͙ͪ͗ͣΦ 

Работа выгрузки в консольном режиме предполагает возможность настроить выгрузку в полностью 

автоматическом режиме.  

В определённое время запускается выгрузка данных. Приложение анализирует, есть ли в требуемом 

периоде  данные, которые имеют статус «Заблокированы», если такие данные есть, то происходит 

отправка их в Федеральный регистр. Если выгрузка проходит успешно, то данные автоматически 

помечаются признаком «Выгружен». Если в результате отправки возникают ошибки, то данные 

автоматически помечаются статусом «Ошибка отправки». 

˻ͦͤͤ͟·͚ ͔͙ͪ͗ͣΦ 

Оконный режим работы предполагает, что оператор может выгрузить данные за любой период по 

любым учреждениям в ручном режиме. В оконном режиме более удобно реализован механизм 

просмотра результатов выгрузки, как по всем данным, так и по отдельному учреждению.  

Также как и в консольном, в оконном режиме успешно выгруженным данным присваивается статус 

«Выгружен», если возникли ошибки при выгрузке, присваивается статус «Ошибка отправки». В случае 

наличия ошибок выгрузки подробную информацию об ошибках можно посмотреть в подразделах 

«Результат выполнения задачи» (по одной записи раздела) и «Общий список» (по всем записям 

выгрузки).  



 

 

 

Рисунок 5.  Выгрузка в федеральный регистр медицинской техники по технологии SOAP 

 

˿͙ͨͫͦ͟ ͦͭ;͔ͭͤ·ͻ ͺͦͪͣ 

В подсистеме «Региональный регистр медицинской техники» реализованы  следующие отчетные 
формы: 

¶ Отчет об эксплуатации медицинского оборудования и санитарного автотранспорта; 

¶ Обобщенный отчет об эксплуатации диагностического оборудования и санитарного 
автотранспорта; 

¶ Обобщенный отчет о простаивающих МИ; 

¶ Отчет о списанном оборудовании; 

¶ Квартальный отчет по эксплуатации; 

¶ Отчет о заполнении раздела "Эксплуатация"; 

¶ Журнал ошибок и предупреждений. 

  

http://192.168.0.58:8091/pages/viewpage.action?pageId=2064488#id-Списокотчетныхформ(РРМТО)-Отчетобэксплуатациимедицинскогооборудованияисанитарногоавтотранспорта
http://192.168.0.58:8091/pages/viewpage.action?pageId=2064488#id-Списокотчетныхформ(РРМТО)-Обобщенныйотчетобэксплуатациидиагностическогооборудованияисанитрногоавтотранспорта
http://192.168.0.58:8091/pages/viewpage.action?pageId=2064488#id-Списокотчетныхформ(РРМТО)-Обобщенныйотчетобэксплуатациидиагностическогооборудованияисанитрногоавтотранспорта
http://192.168.0.58:8091/pages/viewpage.action?pageId=2064488#id-Списокотчетныхформ(РРМТО)-ОбобщенныйотчетопростаивающихМИ
http://192.168.0.58:8091/pages/viewpage.action?pageId=2064488#id-Списокотчетныхформ(РРМТО)-Отчетосписанномоборудовании
http://192.168.0.58:8091/pages/viewpage.action?pageId=2064488#id-Списокотчетныхформ(РРМТО)-Квартальныйотчетпоэксплуатации
http://192.168.0.58:8091/pages/viewpage.action?pageId=2064488#id-Списокотчетныхформ(РРМТО)-Отчетозаполнениираздела"Эксплуатация"
http://192.168.0.58:8091/pages/viewpage.action?pageId=2064488#id-Списокотчетныхформ(РРМТО)-Журналошибокипредупреждений

